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В научной работе рассматривается модифицированный электронный стетоскоп для визуализации звуков сердцебиения, основным компонентом которого является высокочувствительный электретный микрофон. Этот микрофон преобразует акустические сигналы сердца в электрический сигнал, который поступает в дальнейшие электронные цепи устройства [1, 2]. Устройство разработано на основе микроконтроллера Arduino Nano и предназначено для регистрации биологических сигналов с помощью электретного микрофона. Чувствительность устройства обеспечивается подбором высококачественного микрофона и оптимизацией схемы подключения, что способствует снижению воздействия внешних шумов и более точной регистрации биологических сигналов [1, 4]. Преобразованные электрические сигналы сердца поступают на аналоговый вход Arduino Nano, который переводит их в цифровой формат для последующей обработки на микроконтроллере или компьютере [2, 3]. Измеренные сигналы сердцебиения сохраняются в микроконтроллере и после измерения отправляются через Wi-Fi на компьютер. Полученный пакет данных после обработки позволяет получить чёткое графическое изображение. Визуализация осуществляется в виде фоно- и кардиограмм, что позволяет анализировать параметры сердечного ритма на экране компьютера или мобильного устройства [3, 4]. 
Результаты работы устройства представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. График визуализации звуков сердцебиения

Модифицированный стетоскоп позволяет не только прослушивать, но и визуализировать и записывать данные, расширяя диагностические возможности врача [3, 4]. Визуализация облегчает выявление аномалий, а также анализ и сравнение полученных результатов.
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